NDJ数字旋转粘度计的安装步骤

(1)从包装箱中取出座脚1、2、升降架、保护框架等。 

(2)将升降架装入座脚圆孔中，保持座脚开口方向面向操作者、升降架上齿条向后，用扳手将M12螺母旋紧。 

(3)转动升降架上旋钮，检查升降夹头的灵活性和自锁性，发现过松或过紧的现象可用螺丝刀调整升降架后部的M4螺钉，使之能上下升降，偏紧为宜，以防装上粘度计后产生自动坠落情况。 

(4)把粘度计装到升降架上，用紧定螺钉拧紧。将仪器下方连接螺杆上的米黄色盖帽取下，放好备用。米黄色盖帽起到保护连接螺杆的作用，长期不用或运输时，务必请将米黄色盖帽盖上。 

(5)调节二个水平调节脚，直至粘度计顶部的水泡在中央位置。 

(6)如有RTD温度探头，请安装到接口。有打印机，请安装到RS232接口。  

(7)确定粘度计的电源开关置于OFF状态，接通电源。
