照度计的测试步骤：

①打开电源。

②打开光检测器盖子，并将光检测器水平放在测量位置。

③选择适合测量档位。

如果显示屏左端只显示“1”，表示照度过量，需要按下量程键(⑧键)，调整测量倍数。

④照度计开始工作，并在显示屏上显示照度值。

⑤显示屏上显示数据不断地变动，当显示数据比较稳定时，按下HOLD键(⑧键)，锁定数据。

⑥读取并记录读数器中显示的观测值。观测值等于读数器中显示数字与量程值的乘积。

比如：屏幕上显示500，右下角显示状态为“×2000”，照度测量值为1000000lx，即(500×2000)。

⑦再按一下锁定开关，取消读值锁定功能。

⑧每一次观测时，连续读数三次并记录。

⑨每一次测量工作完成后，按下电源开关键，切断电源。

⑩盖上光检测器盖子，并放回盒里。
