电动土壤相对密度仪试验规程

1、插上电源，打开仪器右侧面电源开关。

2、提起击杆，直至固定销插入击杆，保证击杆不会下落。这时拧松金属容器两边的锁紧螺钉，抽出金属容器，按规范要求，装入土样。将容器推入定位板中，并拧紧锁紧螺钉。然后一手扶住击杆一手拉出固定插销慢慢放下击杆。

3、打开启动开关，仪器即进入待工作状态。

4、转动定时器至所需时间位置，仪器即开始工作。

5、试验结束，按《土工试验规程》(SL237--99)《相对密度试验》(SL237--010-99)方法进行测算。

6、击实完成后，将锺头放下，拧松锁紧螺钉，将金属容器及护筒抽出。

7、试验结束后，清扫仪器上剩土，关电源开关，取下电源插头，罩上防尘罩。

8、工作人员使用仪器前要认真阅读说明书，以防操作失误。
