上海恒奇仪器仪表有限公司地                           电话：021-52828858，52828868

必能信超声波清洗机使用说明书

	SOLUTION TEMP℃
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SET TEMP℃
SET SONICS MIN
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控制面板

准备：将电源线接好；加水至OPERATING LEVER位置。

POWER电源开关
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       清洗、加热开关
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       设置健
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        功能选择键
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      清除键

使用方法：
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开机：按POWER键
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显示水温：按       键，当SOLUTION TEMP℃选项灯亮时，液晶显示器显示水温；
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设定清洗时间：按       键，当SET SONICS MIN选项灯亮时，按      键设置清洗时间，液晶显示器显示设定的清洗时间。
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设定脱气时间：按       键，当SET DEGAS MIN选项灯亮时，按      键设置脱气时间，液晶显示器显示设定的脱气时间。

加热：按         到SET TEMP℃选项，按         键开始加热。

脱气：按         到SET DEGAS MIN选项，按        键开始脱气。

清洗：按         到SET SONICS MIN选项，按        键开始清洗。
液晶显示器
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