
      DA-130N 　　简易操作指南      KEM
请在测量前，详细阅览此操作指南：
1. 使用仪器应注意事项
务必避免下述的使用方法：
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Place the unit upside down after

sampling.

Drop or use physical force.

Splash sample liquid or solvent.

Drop water or sample liquid or

dip it in.

Handle near volatile place.

Use in a way other than

instructed.


2. 测量前，准备事宜
	[image: image2.wmf]
	安装好采样管尖：
如左图所示般，旋入拴紧配备品的采样管尖。
把采样管尖插入垫圈与接头后，如左图所示的方向用手把接头栓入主机上，直到感觉没有松动为止。
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注意!
请勿使用工具拴紧该接头。

	
	
	


3. 测量时，须知事宜

[image: image4.wmf] 

 

· Maintain the difference between sample

  and ambient temperatures within ±5°C.

  When it falls within ±5°C, the display stops

  blinking.

Blinks here.

· The measuring cell must

  be cleaned whenever a

  different sort of sample

  is measured.

Solvent

(water,

 acetone or

 ethanol)


·
若欲测量高粘度样品时，请使用塑胶注射筒注入测量室。注入时，若感觉有阻力甚大的抗力存在时， 请停止注入，先检查测量室内是否有固体堵塞住。
·
请注意，避免使用有腐蚀的清洗液与被测样品。
·
注入样品时，请注意避免气泡混入测量室。
·请将测量室填满样品后，才进行测量。
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· If the syringe sticks

  on, remove it from

  the main unit and

  clean it throughly.

· After a measurement is

  over, clean the cell in

  order not to leave any

  residue in it.

Solvent

(water,

 acetone or

 ethanol)


4. 测量后，须知事宜
请避免在下述的环境下，存放仪器：

[image: image6.wmf]Corrosive gaseous atmosphere

or dusty area

 

Under direct sunlight or very hot

place

Humid or cold place

Always remove the batteries if the unit

is not going to be used for a month or

more.  Otherwise, the batteries left in

the unit may leak and cause damage.


测量的步骤
1. 使用内置注射筒，进行采样测量的方式
	[image: image7.wmf]
	(1) 请确认，样品排放柄已被按到最下方的位置。
(2) 若尚未到达最下方时，请使用母指慢慢按下。
(3) 把采样管尖浸样品溶液内。
(4) 使用食指慢慢扣下样品吸取柄。当样品填满测量室时，请轻轻地把食指放开。
(5) 当看到已显示 
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的标记(Stability:Auto)时,按下[ok/meas.] 键启动开始测量。
[注意!]

·
请确实确认，填装满样品的测量室内没有混入微小气泡。因若混有气泡，其测值将呈不稳定。故万一发现有气泡混入时，请从新采样。
·
请务必使用配备品的采样管尖，进行采样测量。
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· After the sampling lever is pulled down,

  keep the nozzle dipped in the sample for a

  while.

· If the sampling nozzle is pulled up from the

  sample liquid right after sampling, it may

  take in air before the syringe settles down

  to stable condition.

It may take in air.

When the sample is viscous material:


2. 使用塑胶注射筒注入样品的方式
	
[image: image10.wmf]Grommet

Screw lid

Adapter for

syringe

 


	(1)
把样品排放柄按到最下方的位置。
(2)
把样品吸取柄的固定开关往上压，将该吸取柄锁住。
(3)
使用硬币把螺丝栓(Screw lid)旋转取下。请不要弄丢该螺丝栓。
(4)
把选件品的grommet (985610005)栓入后，再把选件品的注射筒的 adapter (985810057)塞进去。.
(5)
把采样管尖的先端开放口插入废液桶内。
(6)
使用塑胶注射筒，把样品注入测量室内。
(7)
当发现样品被注满测量室时，请停止注入，并将注射筒留在原位置，不要取下。.
(8)
当屏幕显示
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的标记时(Stability:Auto)，请按下[ok/meas.]键启动开始测量。



[注意!]

·
使用塑胶注射筒把样品注入测量室时，若感觉有阻力甚大的抗力存在时， 请停止注入，先检查测量室内是否有固体堵塞住。

若使劲勉强注入时，恐将压开结合部位，使样品溶液飞溅四处，或导致测量室的玻璃破损。
采样后，把DA-130N倒立。





掉落，或给与冲击。





使样品，或清洗飞溅。





泼盖或浸泡於水，样品或溶液里。





在易着火的场所使用。





异於操作手册记载的使用方法。





* 样品与测量环境的温度差，应保持在


±5℃以内。若温差在±5℃以内的范围时，显示单位的闪烁点灯就会恢复点灯的状态。 此处呈闪烁





* 连续测量不同种类的样品时，请务必每次充分把测量室清洗干净后，才可测量。





清洗液


(水，丙酮


或酒精等)








*仪器内置注射筒内，若发现有凝固物时，请取出测量室进行清洗。





*测量后，请注意勿把样品残留在测量室的内壁上，请尽速


清洗清洁。





清洗液


(水，丙酮


或酒精等)











存放在有腐蚀气体或灰尘甚多处。





存放在直射阳光下或温度极高处。





存放在高潮湿或甚低温之处。





如果长时间不使用时，请把干电池拔取后保存。恐因干电池受损漏液时，导致仪器的故障发生。





测量粘性高的样品时：





*当扣下样品吸取柄后，请把采样管尖


暂时浸入样品溶液内，稍待一会儿。





*若采样后，立即把采样管尖从样品溶液中拔出时，恐内置注射筒达於常态前，尚需吸入部分空气，而导致测量室内混入空气，影响测值。





恐多少吸入大气








更多仪器请登陆http://www.fengjun17.cn查询
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