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微生物采样常用公式

采样捕获率 


被检仪器平均捕获菌落数
100%(捕获率=——————————————————————
被检仪器平均捕获菌落数+滤膜捕获菌落数

滤膜平均捕获菌落数
100%(逃失率=—————————————————————————
被检仪器平均捕获菌落+滤膜平均捕获菌落数

捕获率是评价空气微生物监测仪生物效能的主要依据。
注①：人工发生策生物气溶胶评价捕获率，标准投放100粒（标准）微生物颗粒。
注②：评价对照物国际标准采样器Anderson六级采样器（流量28.3L/min，逃失率近似0）、NBS(美国)、 Aerokop(捷克)、 KPOTOB(苏联)、 Casella(英国)。
注③：JWL空气微生物检测器检测规程。


采样效率公式

采样效率=采集的菌落数 / 有效采气量


单位菌落计算公式

1、 菌落形式单位（CFU）/升=平皿平均菌落数（N）/流量（升）X采样时间（分）
2、 菌落形成单位（CFU）/立方米=平皿平均菌落数（N）X1000/流量（升）X采样时间（分）

